I | Gradski zavod za javno zdravije
Centar za higijenu i humanu ekologiju

ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
o3 | 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
| NAGOPATOPUIA | tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A CAUTUBAHE . o 301
| ISOYIEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 22-03-0832
IZVESTAJ O ISPITIVANJU ol 3

Datum:  29.08.2022.

| PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA _ ' )

Naziv: Grad Beograd Sekretarijat za zastitu Zivotne sredine
Adresa: 27 marta 43-45 Beograd 11000
Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax: 011-3227-241 011-3222-681

:PODACI O UZORKU TR o e

Naziv: Povr3inska voda

ID uzorka: 22-03-0832

Objekat: Jezero

Lokacija:  Savsko jezero - Deciji bazen

Adresa: Ada Ciganilija Beograd

Proizvoda¢ - Vlasnik:

Uzorkovanje izvrsio: Milovan Joki¢ vi§i san.tehnigar

Vreme uzorkovanja: 13.06.2022. 09:45:00

Vreme prijema uzorka:  13.06.2022. 12:40:00

Metod uzorkovanja: SRPS EN ISO 5667-6:2017, SRPS EN 1S019458:2009

Ostali podaci o uzorku: ~ Transport uzorka: U rashladnom uredjaju
Temperatura pri transportu: +5°C

| ZAHTEVANO ISPITIVANJE T

Po zahtevanim parametrima

Normativ: Bez normativa

NAPOMENE
Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.
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Gradski zavod za javno zdravije

‘ & ‘ Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
| o036 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
‘ SV ROFRTORICIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080 0 301
| sonEcToas | www.zdravlje.org.rs
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Bro  22:03-0832

Datum:  29.06.2022.

EULTATi TE_RENSK|H |SP|TIV ANJA

Parametar Vrednost MDK *# Standard/Metod
Zasiéenie kiseonikom [%] 126 4ACH10360LDO
Temperatura vazduha [°C1 24 USEPA 170174
Temperatura [°Cl 25.7 USEPA  170.1:74
Providnost vode ml 6

pH vrednost 8.5 SRPSENISO  10523:16
Kiseonik O2 [ma/ll 10,2 JACH10360LDO
Elektroliticka provodliivost [uS/cm1 263 SRPSEN  27888.09

) MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Odobrio: Dr Dragan Paji¢, spec. Higijene

'REZULTAT| FIZICKO-HEMIJSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar Vrednost MDK® Standard/Metod
Fizicke i fizicko- hemijske karakleristike

pH vrednost 8,5 SRPS ENISO  10523:16
Elektrolititka provodijivost na 20°C [pS/cm]) 280 SRPSEN 2788809
HPK (KMnO4) 0= [mg/l] 2,9 PRI * P-IV-9a
BPKs [mg/l] 0,9 SRPSEN  1899-2:09
Hloridi CI- [mg/l} 232 SRPS SO 9297-1:07
Amonijagni azot NH4-N [mg/l] 0,05 SRPS ENISO  14811:09
Nitriti NO>"/N [mg/] 0,002 SRPSEN  26777.09
Nitrati NOs™/N [mg/l] <0.2 SMEWW 19th *  m 4500NO
Ukupni azot N [mg/l] <1 SRPSEN  12260:08
Ukupni fosfati P [mg/l} 0,014 SRPSENISO  6878.08
Ortofosfati P [mg/I] <0,020 USEPA  300.1:99
Suspendovane materije na 103-105° C [mg/l] <1 SMEWW 18th ® m 2540D.
Suvi ostatak na 105°C [mg/l] 180 SMEWW 19th °  m 2540 B.

Smesa organskih jedinjenfa
Ukupni organski ugljenik TOC [mg/l] 2,71 SRPSISO 824507

) MDK - maksimalno dozvoljena koncentracijia
##) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnocu je do 5 NTU, a MDK za amonijak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavrsetka ispitivanja: 20.06.2022.
Odobrio: Vesna Milutinovié, spec. toksikoloSke hemije
| ¢
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4 | Gradski zavod za javno zdravlje
& ‘ Centar za higijenu i humanu ekologiju

ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
o038 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NIABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCTIUTUBAHE . 0 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Broj: 22-03-0832
Datum:  29.06.2022.

| REZULTATI MIKROBIOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA |

Parametar Vrednost MDV**  Standard/Metod
Rezuffali mikrobioloskog ispifivanja

Kolif bakt. fekalnog porekla u 100 ml 2 SO 9308-2:15
Ukupne koliformne bakterije u 100 ml 159,7 SO 9308-2:15
Crevne enterokoke u 100 ml 1 IDEXX - IDX * 33/04-021
Proteus sp. u 100 mi negativan VDM 0237 *
Pseudomonas aeruginosa u 100 ml MPN negativan VDM 0234 ™=

) MDY - maksimaino dozvoffena vrednost

Izolovani mikroorganizmi identifikovani su kao E.coli, Enterobacter sp.

Nalaz:

Datum zavrSetka ispitivanja: 20.06.2022.
Odobrio: Drsc. med Dara Jovanovié, spec. mikrobiologije
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4 Gradski zavod za javno zdravlje

u Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
01-0%6 . 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A VCNUTUBAKE . 0O 301
ISO/EC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 22-03-0832

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

Datum:  29.06.2022.

REZULTATI BIOLOSKIH | PARAZITOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA .

Parametar Vrednost MDYV @ Standard
Bioloski indikatori

Koncentracija hlorofila a po Felfoldy-u [ug/l} 2,36 SO 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (konc hlorofila a) 39 SO 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (providnost) 34 IS0 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (ukupni fosfor) 42 SO 10260:17
Mikrobioloski indikatori

Aerobni heterotrofi, H, na 22-26°C, broj/1 ml 182 VDM 0048 "
FakuMativni oligotrofi, FO, na 22-26°C, broj/1 ml 241 VDM 0049 ™

FO/M ) 1,33 VDM 0048 7

) MDV - maksimalno dozvolfena vrednost

Nalaz:

Datum zavr$etka ispitivanja: 25.06.2022,
Odobrio biolo3ka ispitivanja: Stefan Nedovié¢,, dipl. biolog

Odobrio parazitoloSka ispitivanja

;
/- Nacelnik laboratorije HEE

Prim:. dr Maritia -Miladinovié, spec. higijene

o

- —— : = | I: S --r'-:*",'-;._
LEGENDA PRIMENJENIH PRAVILNIKA | STANDAR\I{A%U ,r"-'-." A .
R =R a2 XX PR/
Standard Opis '
18 PRI Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, SZZZ, Beograd
1990.
(19 SMEWW 19th Standard methods for Examination of Water and Wastewater 19th Edition 1995
1D VDM 0049 Mikrob. ispit. kval. povrs. voda, O. Petrovi¢, PMF, Insti. za biologiju,N.S., 1998.
129 yvDM 0234 Detekcija Pseudomonas aeruginosa u povréinskim vodama
(130} vDM 0237 Detekcija Proteus vrsta u povrsinskim vodama
139 IDEXX - IDX Enterolert E i DW
[ Kraj izvestaja ]
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GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD
Centar za higijenu i humanu ekologiju 0O 305

11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011/2078-620

. - lzvestaj o ispitivanju
STRUCNO MISLJENJE Broj:  22-03-0832
_.Datum: 29.06.2022,

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja
utvrdeno je da kontrolisani uzorak povrsinske vode Savskog jezera, u Beogradu, na
lokaciji ,,Dediji bazen“ pod nazivom:

Povrsinska voda (ID: 22-03-0832)
od 13.06.2022.

zadovoljava normu za Il klasu kvaliteta povrsinskih voda prema ispitanim fizicko-
hemijskim i mikrobioloskim parametrima, a u skladu sa odredbama Uredbe o
grani¢nim vrednostima zagadujuéih materija u povrdinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI. glasnik RS", br. 50/12) za
akumulacije formirane na vodnim telima Tipa 1 (Znaéajno izmenjena vodna tela).

Povrsinske vode koje zadovoljavaju !l klasu kvaliteta, prema navedenoj Uredbi (,SI.
glasnik RS*, br. 50/12), mogu da se koriste za snabdevanje vodom za pi¢e uz
prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju.

Aljosa Tanaskovic¢, dipl. biolog
Mesto i datum izdavanja izvestaja
Beograd, 29.06.2022.

Natelnik Jedinice:
Dr Draganﬂ{.ﬁjic’:, spec. higijene

_.;!_ J\ K
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4 Gradski zavod za javno zdravlje

| u . Centar za higijenu i humanu ekologiju
I ‘ Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
o038 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A CUTUBAHE . O 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
| . Broj: 22-03-0833
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  29.06.2022.

' PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA

Naziv: Grad Beograd Sekretarijat za zastitu Zivotne sredine
Adresa: 27 marta 43-45 Beograd 11000
Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax: 011-3227-241 011-3222-681

'PODACI O UZORKU o = i

Naziv: Povriinska voda

ID uzorka: 22-03-0833

Objekat: Jezero

Lokacija:  Savsko jezero - Okruglo kupatilo

Adresa: Ada Ciganlija Beograd

Proizvodaé - Vlasnik:

Uzorkovanje izvrsio: Milovan Jokié vi§i san.tehniGar

Vreme uzorkovanja: 13.06.2022. 10:15:00

Vreme prijema uzorka: 13.06.2022. 12:40:00

Metod uzorkovanja: SRPS EN ISO 5667-6:2017, SRPS EN 1SO19458:2009

Ostali podaci o uzorku:  Transport uzorka: U rashladnom uredjaju
Temperatura pri transportu: +5°C

ZAHTEVANO ISPITIVANJE ] BT

Po zahtevanim parametrima

Normativ: Bez normativa

NAPOMENE il i

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

*
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Gradski zavod za javno zdravije
Centar za higijenu i humanu ekologiju

¢

ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
orose 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCAUTMBAKSE \ O 301
ISOfEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 22-03-0833
IZVESTAJ O ISPITIVANJU
Datum:  29.06.2022.
'REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA e : K |
Parametar Vrednost MDK * Standard/Metod
Zasicenie kiseonikom [%] 125 JACH10360LDO
Temperatura vazduha [°Cl 25 USEPA  170.1:74
Temperatura [°C] 258 USEPA 170174
Providnost vode [mi 7
pH vrednost 8.5 SRPSENISO  10523:16
Kiseonik 02 [ma/li 10.1 4ACH10360LDC
Elektrolititka provodliivost fuS/cm] 262 SRPSEN  27888:09
¥ MDK - maksimaino dozvoljena koncentracija
Odobrio: Dr Dragan Paji¢, spec. Higijene
| REZULTATI FIZICKO-HEMIJSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA . ]
Parametar Vrednost MDK ® Standard/Metod
Fizicke i fizicko- hemijjske karakleristike
pH vrednost 8,5 SRPSENISO  10523:16
Elektroliticka provedljivost na 20°C [uS/cm] 280 SRPSEN  27888.09
HPK (KMnO4) Oz [mgfl] 2,9 PRI® P-V-9a
BPKs [mg/l] 1 SRPSEN  1899-2.09
Hloridi Ci- [mg/l] 23,2 SRPSISO  9297-1.07
Amonijaéni azot NH4-N [mg/l]} 0,05 SRPSENISO  14911:09
Nitriti NO27/N [mg/l] 0,002 SRPSEN  26777:09
Nitrati NOs/N [mg/l] <0.2 SMEWW 19th *  m 4500NO
Ukupni azot N [mgfl] <1 SRPSEN  12260:08
Ukupni fosfati P [mg/l] 0,01 SRPSENISO  6878:08
Ortofosfati P [mg/l] <0,020 USEPA  300.1:99
Suspendovane materije na 103-105° C [mg/l] <1 SMEWW 18th * m 2540D.
Suvi ostatak na 105°C [mg/l] 180 SMEWW 18th ® m 2540 B.
Smesa organskih jedinjenja
Ukupni organski uglienik TOC [mg/l] 2,81 SRPSISO 824507
) MDK - maksimaino dozvoljena koncentracjia
#) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnocu je do 5 NTU, a MDK za amonijjak do 1 mg/.
Nalaz:
Datum zavrSetka ispitivanja: 20.06.2022.
Odobrio: Vesna Milutinovi¢, spec. toksikoloske hemije \
IIJ
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4 Gradski zavod za javno zdravlje

u Centar za higijenu i humanu ekologiju

ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju

o036 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a

JIABOPATOPYIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCNUTUBAMLE
1SO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 22-03-0833
) IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  29.06.2022.
'REZULTATI MIKROBIOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA W

Parametar Vrednost MDV##  Standard/Metod
Rezulfati mikrobioloskog ispitivanja
Kolif bakt. fekalnog porekla u 100 ml 4,1 ISC 9308-2:15
Ukupne koliformne bakterije u 100 ml 214,3 SO 9308-2:15
Crevne enterokoke u 100 ml <1 IDEXX - IDX ™ 33/04-02/1
Proteus sp. u 100 ml negativan VDM 0237
Pseudomonas aeruginosa u 100 ml MPN negativan VDM 0234 =
8 MOV - maksimalno dozvoljena vrednost o
Izolovani mikroorganizmi identifikovani su kao E.coli, Enterobacter sp.
Nalaz:
Datum zavrsetka ispitivanja: 20.06.2022.
Odobrio: Dr sc. med Dara Jovanovi¢, spec. mikrobiologije
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\ 4 Gradski zavod za javno zdravije
| w Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
o036 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPMIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCNUTUBALHLE
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: -
IZVESTAJ O ISPITIVANJU o - 22:03-0833

Datum: 29.06.2022.

REZULTATI BIOLOSKIH | PARAZITOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA |

Parametar Vrednost MDV ## Standard
Bijoloski indikatori

Koncentracija hlorofila a po Felfoldy-u [pg/l] 2,88 SO 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (konc hlorofila a) 41 IS0 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (providnost) 32 IS0 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (ukupni fosfor) 37 SO 10260:17
Mikrobioloski indikaforf

Aerobni heterotrofi, H, na 22-26°C, broj/1 ml 145 VDM 0049 ™
Fakultativni oligotrofi, FO, na 22-26°C, broj/1 ml 225 VDM 0049 ™7

FOMM 1,55 VDM 0049 7

&) YDV - maksimalno doz;o/jena vrednost

Nalaz:

Datum zavrsetka ispitivanja: 25.06.2022.
QOdobrio bioloska ispitivanja:

Odobrio parazitoloska ispitivanja

Y

1
|

_ J ,_Ngéelnik laboratorije HEE

. v \

[ \
=
|

|\ Prim. dr Marina Mandié-Miladihovié, spec. higijene

7

' LEGENDA PRIMENJENIH PRAVILNIKA | STANDARDA =~ ol

Standard Opis

18 pR| Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, 82ZZ, Beograd
1990.
1% SMEWW 19th Standard methods for Examination of Water and Wastewater 19th Edition 1995
417 yDM 0049 Mikrob. ispit. kval. povrs. voda, O. Petrovié, PMF, Inst. za biologiju,N.S., 1998.
129 yvDM 0234 Detekcija Pseudomonas aeruginosa u povrsinskim vodama
130 DM 0237 Detekcija Proteus vrsta u povrsinskim vodama
3% IDEXX - IDX Enterolert E i DW
[ Kraj izvestaja ]
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| GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD
Centar za higijenu i humanu ekologiju 0 305

11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011/2078-620

- - lzvestaj o ispitivanju
STRUCNO MISLJENJE Broj:  22-03-0833
Datum: 29.06.2022.

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja
utvrdeno je da kontrolisani uzorak povrSinske vode Savskog jezera, u Beogradu, na
lokaciji ,,Okruglo kupatilo®“ pod nazivom:

Povrsinska voda (ID: 22-03-0833)
od 13.06.2022.

zadovoljava normu za Il klasu kvaliteta povrsinskin voda prema ispitanim fizi¢ko-
hemijskim i mikrobioloskim parametrima, a u skladu sa odredbama Uredbe o
graniénim vrednostima zagadujuéih materija u povrdinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ('Sl. glasnik RS", br. 50/12) za
akumulacije formirane na vodnim telima Tipa 1 (Znaéajno izmenjena vodna tela).

Povrsinske vode koje zadovoljavaju Il klasu kvaliteta, prema navedenoj Uredbi (,SI.
glasnik RS* br. 50/12), mogu da se koriste za snabdevanje vodom za pi¢e uz
prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju.

Aljosa Tanaskovi¢, dipl. biolog
Naéelnik Jedinice:
Dr.Dragan Pajic)\spec. higijen
Mesto i datum izdavanja izvestaja Jd‘ A
Beograd, 29.06.2022. - 34
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4 ' Gradski zavod za javno zdravlje

& Centar za higijenu i humanu ekologiju
‘ Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
: 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
|

ATC
01-036

NABOPATOPMJIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080

3A NCAUTUBALE
1SO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs 0 301

Broj: 22-03-0834
Datum:  29.06.2022.

IZVESTAJ O ISPITIVANJU

PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA _
Naziv: Grad Beograd Sekretarijat za zastitu Zivotne sredine

Adresa: 27 marta 43-45 Beograd 11000
Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax: 011-3227-241 011-3222-681

'PODACI O UZORKU

Naziv: Povrsinska voda

ID uzorka: 22-03-0834

Objekat: Jezero

Lokacija:  Savsko jezero - Reni bunar 12-1

Adresa: Ada Ciganlija Beograd

Proizvodac - Vlasnik;

Uzorkovanje izvrsio: Milovan Jokié vi§i san.tehnidar

Vreme uzorkovanja: 13.08.2022. 10:50:00

Vreme prijema uzorka:  13.06.2022. 12:40:00

Metod uzorkovanja: SRPS EN ISO 5667-6:2017, SRPS EN 1SO19458:2009

Ostali podaci o uzorku:  Transport uzorka: U rashiadnom uredjaju
Temperatura pri transportu: +5°C

' ZAHTEVANO ISPITIVANJE

Pa zahtevanim parametrima

Normativ: Bez normativa

NAPOMENE

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Report HMB
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' Gradski zavod za javno zdravije

&

& | Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
o038 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a

NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080

3A MCTNTUBARE . O 301

ISOMEC 17025 | www.zdravije.org.rs
IZVESTAJ O ISPITIVANJU groj: 22030834

Datum: 29.06.2022.

| REZULTATI BIOLOSKIH | PARAZITOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA

Parametar Vrednost MDV ## andar
Bioloski indikatori

Koncentracija hlorofila a po Felfoldy-u [pg/l] 2,74 IS0 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (konc hlorofila a) 40 IS0 10260:17
Carlson-ov indeks trofije {providnost) 32 SO 10260:17
Carison-ov indeks frofije {ukupni fosfor) 36 IS0 10260:17
Mikrobioloski indikatori

Aerobni heterotrofi, H, na 22-26°C, broj/1 ml 259 VDM 0049
Fakultativni oligotrofi, FO, na 22-26°C, broj/1 ml 291 VDM 0049 7

FOM 1,12 VDM 0049 "7

6 MDV - maksimalno dozvojjena vrednost

Nalaz:

Datum zavrSetka ispitivanja: 25.06.2022.
Qdobrio bioloska ispitivanja: Stefan Nedovi¢,, dipl. biolog

Odobrio parazitoloSka ispitivanja

Nagelnik laboratorije HEE

2|
\ogl 15 2xll
" Prim. dr gﬁ‘a,_Mandlé-Mlladln
2/
. - i - s -
‘LEGENDA PRIMENJENIH PRAVILNIKA | STANDARDA — D, X _|
Standard Opis
8 pRJ Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, SZZZ, Beograd
1990.
(% SMEWW 18th Standard methods for Examination of Water and Wastewater 19th Edition 1995
(17 VDM 0049 Mikrob. ispit. kval. povr. voda, O. Petrovi¢, PMF, Inst. za biologiju,N.S., 1998.
129 vDM 0234 Detekcija Pseudomonas aeruginosa u povrginskim vodama
(130 ypM 0237 Detekcija Proteus vrsta u povriinskim vedama
(139 IDEXX - IDX Enterolert E i DW

[ Kraj izvestaja |
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' GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD
Centar za higijenu i humanu ekologiju O 305

11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011/2078-620

. - lzvestaj o ispitivanju
STRUCNO MISLJENJE Broj:  22-03-0834
Datum: 29.06.2022..

Na osnovu rezultata obavljenih laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja
utvrdeno je da kontrolisani uzorak povrSinske vode Savskog jezera, u Beogradu, na
lokaciji ,Reni bunar 12-1* pod nazivom:

Povriinska voda (ID: 22-03-0834)
od 13.06.2022.

zadovoljava normu za |l klasu kvaliteta povrsinskih voda prema ispitanim fizi¢ko-
hemijskim i mikrobiolodkim parametrima, a u skladu sa odredbama Uredbe o
graniénim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("Sl. glasnik RS", br. 50/12) za
akumulacije formirane na vodnim telima Tipa 1 (Zna€ajno izmenjena vodna tela).

PovrSinske vode koje zadovoljavaju Il klasu kvaliteta, prema navedenoj Uredbi (,SI.
glasnik RS“, br. 50/12), mogu da se koriste za snabdevanje vodom za pi¢e uz
prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju.

Aljosa Tanaskovié, dipl. biolog

Mesto i datum izdavanja izvestaja
Beograd, 29.06.2022.

Nacelnik Jedinice:
Dr Dragan:Pajié, spec. higijene
/ o "] 3 .xg"\.' /!
[ A i
'I.,l-., ¥ { ’:th
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4 Gradski zaved za javno zdravije
& Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
01-036 I 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA | tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A WCTITHBAGE | . 0 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 22-03-0835
IZVESTAJ O ISPITIVANJU ) 83

Datum:  29.06.2022.

'PODACI O PODNOSIOCU ZAHTEVA e T

Naziv: Grad Beograd Sekretarijat za za§titu Zivotne sredine
Adresa: 27 marta 43-45 Beograd 11000
Zahtev / Ugovor:

Telefon / Fax: 011-3227-241 011-3222-681

| PODACI O UZORKU 73

Naziv: PovrSinska voda

ID uzorka: 22-03-0835

Objekat:  Jezero

Lokacija:  Savsko jezero - Reni bunar 14-1

Adresa: Ada Ciganlija Beograd

Proizvodac - Vlasnik:

Uzorkovanje izvrsio: Milovan Jokié vi§i san.tehniGar

Vreme uzorkovanja: 13.06.2022. 11:30:00

Vreme prijema uzorka: 13.08.2022. 12:40:00

Metod uzorkovanja: SRPS EN ISO 5667-6:2017, SRPS EN 1S019458:2009

Ostali podaci o uzorku: Transport uzorka: U rashladnom uredjaju
Temperatura pri transportu: +5°C

| ZAHTEVANO ISPITIVANJE -

Po zahtevanim parametrima

Normativ: Bez normativa

NAPOMENE e T

Rezultati ispitivanja se odnose samo na ispitivani uzorak.

Report HMB
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Gradski zavod za javno zdravlje

4
@ Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
or-ose 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NAGOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCNUTWBAKLE
ISOEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: -
IZVESTAJ O ISPITIVANJU o - 2205095

Datum: 29.06.2022.

' REZULTATI TERENSKIH ISPITIVANJA B |

Parametar Vrednost MDK ® Standard/Metod
Zasic¢enie kiseonikom [%] 125 HACH10360LDO
Temperatura vazduha [°Cl 26 US EPA 170174
Temneratura [°Cl 8.5 USEPA  1701:74
Providnost vode Iml 6.5

Kiseonik O2 Ima/ll 9.9 4ACH10360LDO
Elektroliticka provodliivost [uS/cm] 265 SRPSEN  27888:09

) MDK - maksimalno dozvoljena koncentracija

Odobrio: Dr Dragan Paiji¢, spec. Higijene

| REZULTATI FIZIGKO-HEMIJSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA: ]

Parametar Vrednost MDK® Standard/Metod
Fizicke i fizicko- hemifske karakteristike

pH vrednost 8,5 SRPSENISO 1052316
Elektroliticka provodljivost na 20°C [pS/cm] 280 SRPSEN  27888:09
HPK (KMnO4) Oz [mg/l] 2,9 PRI® P-V-Sa
BPKs [mg/1] 1,2 SRPSEN  1899-2:09
Hloridi CI- [mg/l] 22,5 SRPSISO  9297-1.07
Amonijacni azot NH4-N [mg/l] 0,06 SRPSENISO  14911:09
Nitriti NO27/N [mgfl] <0.002 SRPSEN  26777:09
Nitrati NOs7/N [mg/l] <0.2 SMEWW 19th ®  m 4500NO
Ukupni azot N [mg/l] <1 SRPSEN  12260:08
Ukupni fosfati P [mg/l] 0,008 SRPSENISO  6878:08
Ortofosfati P [mg/l} <0,020 USEPA  300.1:99
Suspendovane materije na 103-105° C [mgfl] <1 SMEWW 19th ® m 2540D.
Suvi ostatak na 105°C [mg/l] 181 SMEWW 19th * m 2540 B.

Smesa organskih fedinfenja
Ukupni organski ugljenik TOG [mg/l] 2,76 SRPSISO  8245:07

¥ MDK - maksimalno dozvoljena /_(once_niraca'a
) Za vodovode do 5000 ES, MDK za mutnocu je do 5 NTU, a MDK za amonijjak do 1 mg/L

Nalaz:
Datum zavrSetka ispitivanja: 20.08.2022.
Odobrio: Vesna Milutinovié, spec. toksikologke hemije
.Il'l
I}
.';lrll
B - Report HMB
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o Gradski zavod za javno zdravlje
Centar za higijenu i humanu ekologiju

ATC Laboratorija za humanu ekolagiju i ekotoksikologiju
01036 | 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
TIABOPATOPMIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A UCTIMTUIBADE . O 301
| IsonEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: 22-03-0835
IZVESTAJ O ISPITIVANJU Datum:  29.06.2022.
| REZULTATI MIKROBIOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA
Parametar Vrednost DV ## tan Metod
Rezultafi mikrobioloskog ispitivanja
Kolif bakt. fekalnog porekla u 100 mi <1 SO 9308-2:15
Ukupne koliformne bakterije u 100 ml 150 ISO  9308-2:15
Crevne enterokoke u 100 ml <1 IDEXX - IDX ™ 33/04-02/1
Proteus sp. u 100 mi negativan VDM 0237
Pseudomonas aeruginosa u 100 m!i MPN negativan VDM 0234
) MDV - maksimaino dozvoljena vrednost o
Izolovani mikroorganizmi identifikovani su kao Enterabacter sp.
Nalaz:
Datum zavrSetka ispitivanja: 20.06.2022.
Odobrio: Dr sc. med Dara Jovanovi¢, spec. mikrobiologije
| I
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Gradski zavod za javno zdravlje

€
‘ g Centar za higijenu i humanu ekologiju
ATC Laboratorija za humanu ekologiju i ekotoksikologiju
o103 11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
NABOPATOPUIA tel: 011 20 78 620; faks: 011 32 35 080
3A NCNUTUBAHLE \ O 301
ISO/IEC 17025 www.zdravlje.org.rs
Broj: -
IZVESTAJ O ISPITIVANJU o 22080598

Datum:  29.06.2022.

| REZULTATI BIOLOSKIH | PARAZITOLOSKIH LABORATORIJSKIH ISPITIVANJA |

Parametar Vrednost MDV ## Standard
Bioloski indikatori

Koncentracija hlorofila a po Felfoldy-u [ug/l] 2,94 SO 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (konc hiorofila a) 41 150 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (providnost) 33 SO 10260:17
Carlson-ov indeks trofije (ukupni fosfor) 34 SO 10260:17
Mikrobioloski indikatori

Aerobni heterotrofi, H, na 22-26°C, broj/1 ml 145 VDM 0049 "
Fakultativni oligotrofi, FO, na 22-26°C, broj/1 ml 236 VDM 0048 **

FO/MH 1,63 VDM 0049 7

) DV - maksimaline dozvoljena viednost

Nalaz:

Datum zavrSetka ispitivanja: 25.06.2022.
Odobrio bioloska ispitivanja: Stefan Nedovig¢,, dipl. biolog
Odobrio parazitoloSka ispitivanja

rf Nagelnik Izboratorij EE

/0

{ 2L

i/ =5
Prim. d¢ Marina

'LEGENDA PRIMENJENIH PRAVILNIKA | STANDARDA = |

Standard Opis

(8 pRy Voda za pi¢e, Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti, S2ZZ, Beograd
1990.
(19 SMEWW 19th Standard methods for Examination of Water and Wastewater 19th Edition 1995
M7 yvDM 0048 Mikrob. ispit. kval. povr§. voda, O. Petrovié, PMF, Inst. za biologiju,N.S., 1998.
(129 DM 0234 Detekcija Pseudomonas aeruginosa u povriinskim vodama
(30 VDM 0237 Detekcija Proteus vrsta u povrdinskim vodama
(3%} IDEXX - IDX Enterolert E i DW
[ Kraj izvestaja ]
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GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE, BEOGRAD
Centar za higijenu i humanu ekologiju O 305

11000 Beograd, Bulevar despota Stefana 54a
tel: 011/2078-620

. . lzvestaj o ispitivanju
STRUCNO MISLJENJE Broj:  22-03-0835
Datumf 2?.06.2022.

Na osnovu rezultata obavijenih laboratorijskih ispitivanja i struénog razmatranja
utvrdeno je da kontrolisani uzorak povrsinske vode Savskog jezera, u Beogradu, na
lokaciji ,,Reni bunar 14-1« pod nazivom:

Povrsinska voda (ID: 22-03-0835)
od 13.06.2022.

zadovoljava normu za |l klasu kvaliteta povrsinskih voda prema ispitanim fizi¢ko-
hemijskim i mikrobioloskim parametrima, a u skladu sa odredbama Uredbe o
graniénim vrednostima zagadujuc¢ih materija u povrsinskim i podzemnim vodama i
sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje ("SI glasnik RS", br. 50/12) za
akumulacije formirane na vodnim telima Tipa 1 (Znaéajno izmenjena vodna tela).

Povrsinske vode koje zadovoljavaju Il klasu kvaliteta, prema navedenoj Uredbi (,SI.
glasnik RS, br. 50/12), mogu da se koriste za snabdevanje vodom za pice uz
prethodni tretman filtracijom i dezinfekcijom, kupanje i rekreaciju.

Aljosa Tanaskovi€, dipl. biolog
Nacelnik Jedinice:
Dr Dragan Paji¢, spec. higijene

Mesto i datum izdavanja izvestaja / W ,C

HES

Beograd, 29.06.2022. f i A
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